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Lépés 2
Rögzítés

C-032-000002 
hossz 11mm

9,5mm

Rögzítő pin
C-032-000013

Útmutató:
A sablon rögzítése

Még biztonságosabb implantálás az

ICX-templant® – a fair prémium implantátumokkal …

®

®

®

www.medentis.de
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®
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A  FAIR p ré mium  im p lantátum .



Lépés 1
Az implantátum fészek preparálása

ICX-SafetyGuide
Sablon Gingiva

Csont

Vezető hüvely
Gingiva trepán

Az eltávolított 

gingiva „pogácsa” 

A végfúró helyzete az előfúrt 
középpontban

Lépés 2
Fúrás a protokoll szerint

ICX-SafetyGuide
Sablon

A végfúró helyzete a fúrási 
végpontnál

ICX-SafetyGuide
Sablon

Útmutató:
Az implantátum fészek kialakítása és az implantátum behelyezése
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A behajtó eszköz helyzete 
a hüvely végpontjánál

ICX-SafetyGuide
Sablon

A betekerés után a Guide implantátum behajtó eszköz hatszögének

 egyik oldalának (nem a sarkának) vesztibulárisan 

kell állnia vagy a fogtechnikus által a sablonon 

megjelölt jelzés irányába kell mutatnia.

Útmutató:
Az implantátum fészek kialakítása és az implantátum behelyezése

Lépés 3
Az implantátum behelyezése

ICX-SafetyGuide
Sablon
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Tanács:
Az ICX-plus Implantátumokhoz 
a sárgával jelölt behajtó 
eszközt használja!

®

®

®

www.medentis.de
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Cikkszám Fúrók Megnevezés

C-032-134506 D1 fúró sárga 6,5mm

C-032-134508 D1 fúró sárga 8mm

C-032-134510 D1 fúró sárga 10mm

C-032-134512 D1 fúró sárga 12,5mm

C-032-034506 D2-3 fúró sárga 6,5mm

C-032-034508 D2-3 fúró sárga 8mm

C-032-034510 D2-3 fúró sárga 10mm

C-032-034512 D2-3 fúró sárga 12,5mm

C-032-334506 D4 fúró sárga 6,5mm

C-032-334508 D4 fúró sárga 8mm

C-032-334510 D4 fúró sárga 10mm

C-032-334512 D4 fúró sárga 12,5mm

C-032-234500 Stopfúró sárga

C-032-034500 Gingiva trepán sárga

6,5mm 8mm 10mm 12,5mm

6,5mm 8mm 10mm 12,5mm

6,5mm 8mm 10mm 12,5mm

Stopfúró sárga 

Gingiva trepán sárga 

D2-3-fúrók sárga 

D1-fúrók sárga 

D4-fúrók sárga 

®

®

®

www.icxhungary.hu



Cikkszám Fúrók Megnevezés

C-032-137508 D1 fúró piros 8mm

C-032-137510 D1 fúró piros 10mm

C-032-137512 D1 fúró piros 12,5mm

C-032-137515 D1 fúró piros 15mm

C-032-037508 D2-3 fúró piros 8mm

C-032-037510 D2-3 fúró piros 10mm

C-032-037512 D2-3 fúró piros 12,5mm

C-032-037515 D2-3 fúró piros 15mm

C-032-337508 D4 fúró piros 8mm

C-032-337510 D4 fúró piros 10mm

C-032-337512 D4 fúró piros 12,5mm

C-032-337515 D4 fúró piros 15mm

C-032-237500 Stopfúró piros

C-032-037500 Gingiva trepán piros

2121

D2-3-fúrók piros 

D4-fúrók piros 

D1-fúrók piros 

15mm8mm 10mm 12,5mm

15mm8mm 10mm 12,5mm

15mm8mm 10mm 12,5mm

Stopfúró piros 

Gingiva trepán piros 

®

®

®
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Cikkszám Fúrók Megnevezés

C-032-141008 D1 fúró zöld 8mm

C-032-141010 D1 fúró zöld  10mm

C-032-141012 D1 fúró zöld 12,5mm

C-032-141015 D1 fúró zöld 15mm

C-032-041008 D2-3 fúró zöld 8mm

C-032-041010 D2-3 fúró zöld 10mm

C-032-041012 D2-3 fúró zöld 12,5mm

C-032-041015 D2-3 fúró zöld 15mm

C-032-341008 D4 fúró zöld 8mm

C-032-341010 D4 fúró zöld 10mm

C-032-341012 D4 fúró zöld 12,5mm

C-032-341015 D4 fúró zöld 15mm

C-032-241000 Stopfúró zöld

C-032-041000 Gingiva trepán zöld

D2-3-fúrók zöld 

D4-fúrók zöld 

D1-fúrók zöld 

15mm8mm 10mm 12,5mm

15mm8mm 10mm 12,5mm

15mm8mm 10mm 12,5mm

Stopfúró zöld 

Gingiva trepán zöld 

®

®

®
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Cikkszám Fúrók Megnevezés

C-032-148008 D1 fúró kék 8mm

C-032-148010 D1 fúró kék 10mm

C-032-148012 D1 fúró kék 12,5mm

C-032-148015 D1 fúró kék 15mm

C-032-048008 D2-3 fúró kék 8mm

C-032-048010 D2-3 fúró kék 10mm

C-032-048012 D2-3 fúró kék 12,5mm

C-032-048015 D2-3 fúró kék 15mm

C-032-348008 D4 fúró kék 8mm

C-032-348010 D4 fúró kék 10mm

C-032-348012 D4 fúró kék 12,5mm

C-032-348015 D4 fúró kék 15mm

C-032-248000 Stopfúró kék

C-032-248000 Gingiva trepán kék

2323

D2-3-fúrók kék 

D4-fúrók kék 

D1-fúrók kék 

15mm8mm 10mm 12,5mm

15mm8mm 10mm 12,5mm

15mm8mm 10mm 12,5mm

Stopfúró kék 

Gingiva trepán kék 

®
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®Cikkszám Megnevezés

C-032-000001
Fúrópersely
belső  4,85mm · külső  5,6mm
Perem  6,0mm

C-032-000002
Vezetőhüvely rögzítő pin-hez
Ø belső 1,5 · Ø külső 2,4
Ø perem 2,8

C-032-000003 Fúrópersely ablakkal
persely hossza peremmel együtt: 4mm

C-032-000011 Beállító eszköz a fúróperselyhez

C-032-000012 Sablon fúró

C-032-000013 Rögzítő pin D1,5

C-032-000014
Implantátum behajtó az összes 
implantátumhoz, kivéve ICX-plus

C-032-000015
Implantátum behajtó az ICX-plushoz, 
sárga csíkos

C-032-000020 Fúró a rögzítő pinekhez Ø1,5

C-032-000021 Előfúró az összes implantátumhoz

C-032-000050
Pozícionáló fej csak az ICX-hez
(az ICX-plushoz nem)

C-032-000051 Pozícionáló fej csak az ICX-plushoz

C-032-000006
Univerzális fúrópersely
Ø 2,2mm,  belső Ø 2,2mm
külső Ø 2,95 mm · perem 3,3mm

C-015-100025 Csavarhúzó
SW 1,4

C-032-000022
Előfúró L=6,5mm
az összes implantátumhoz, kivéve ICX-plus

C-032-022110
Univerzális fúró Ø 2,2 
fúróhossz 10mm-ig

C-032-022150
Univerzális fúró Ø 2,2 
fúróhossz 15mm-ig

ICX-
plus

www.icxhungary.hu
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»  ICX-MAGELLAN előnyei  «

www.medentis.de

… a jövő implantációs műtéteinek navigációs rendszere.

™
➲ ��Kompatibilis:

™
vagy

– high-tech technológia az elérhető legmagasabb 

   siker érdekében 

– csökkent  invazivitású sebészeti beavatkozás 

– kevesebb posztoperációs panasz és szövődmény 

– az anatómiai szituációhoz és a protetikai tervhez 

   legjobban alkalmazkodó implantátum pozíció 

– �a fogpótlás esztétikája tervezhető és megjósolható



W o r kfl   o w
… k i lenc lépésben …

Áttek intés

➊ Lenyomatvétel és felvétel STL- formátumban

➋ ��a) �CT/CBCT felvétel készítése  

DICOM 3.0 formátumban

➋ ��b) Dupla scan előállítása dupla scan protézis
           segítségével (csak fogatlan állcsont esetén)

➌ Model-scan vagy dupla-scan regisztrálása*

      az ICX-MAGELLAN-szoftverben DICOM 3.0-val

➍ �a) Digitális implantációs tervezés 

          ICX-MAGELLAN-nal a fogorvos/szájsebész által 
          (tovább a  6. lépéshez)

➍ �b) �Digitális implantációs tervezés az ICX-MAGELLAN* 
szakértők segítségével (tovább az 5. lépéshez) 

… a jövő implantációs műtéteinek 
navigációs rendszere.

®

®

P
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Lépések * nélkül: a praxis feladata

Lépések *-gal: a praxis vagy a medentis medical GmbH feladata

Lépések **-gal: a medentis medical GmbH feladata

W o r kfl   o w
… k i lenc lépésben …

Áttek intés

… a jövő implantációs műtéteinek 
navigációs rendszere.

®

®

P
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➎ Ellenőrzés és az implantációs tervezés jóváhagyása

➏ Az ICX-MAGELLAN fúrósablon tervezése**

➐ A fúrósablon precíziós  3D-s nyomtatása 
     és a titán perselyek sablonba helyezése**

➑ �A fúrósablon kiszállítása az 
     implantológusnak**

➒ Sebészeti beavatkozás
     az ICX-MAGELLAN segítségével

✔

➫



ICX-SafetyGuide-
az ICX-MAGELLAN fúrósablon rendszere

… a jövő implantációs műtéteinek navigációs rendszere.

®

®

P

még biztonságosabbá teszi az ICX-implantátumokkal elvégzett kezeléseket – 

					     a fair  prémium implantátumokkal.

… sablonnal tör ténő beavatkozás …
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